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Lösemittel TYP B 2016 Probe 1

Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

o-Xylol Z-Score Toluol Z-Score Ethylbenzol Z-Score

Einheit mg/Röhrchen mg/Röhrchen mg/Röhrchen

6 0,182 -1,08 0,806 -0,78 0,282 -1,21

31 0,182 -1,08 0,772 -1,16 0,312 -0,28

73 0,200 -0,20 0,860 -0,16 0,350 0,91

96 0,399 9,56 BE 0,929 0,63 0,332 0,35

111 0,216 0,59 0,890 0,19 0,313 -0,25

114 0,170 -1,67 0,890 0,19 0,270 -1,59

138 0,250 2,25 E 0,930 0,64 0,380 1,84

223 0,228 1,18 0,913 0,45 0,328 0,22

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bewertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Mittelwert 0,204 0,874 0,321

Vergleich-Stdabw. 0,029 0,058 0,035

Rel.Vergleich-Stdabw. 14,12 % 6,62 % 11,02 %

Referenzwert 0,227 0,916 0,331

Soll-Stdabw. 0,020 0,087 0,032

Rel.Soll-Stdabw. 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,163 0,699 0,257

ob. Toleranzgr. 0,245 1,049 0,385

Anzahl B-Ausreißer 1

Anzahl E-Ausreißer 2

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

8 8 8

Anzahl teilnehmender Labore, nach 

der Eliminierung der Ausreißer A-D 

und F (ohne Labore, die keine 

Messwerte, sondern nur einen 

Status angegeben haben)

7 8 8
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Lösemittel TYP B 2016 Probe 1

o-Xylol Z-Score Toluol Z-Score Ethylbenzol Z-Score

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw. Labormittelwert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw. Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelwert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5

L: abw. Labormittelwert Grubbs für 2
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Lösemittel TYP B 2016 Probe 2

Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

o-Xylol Z-Score n-Heptan Z-Score n-Octan Z-Score Ethylbenzol Z-Score

Einheit mg/Röhrchen mg/Röhrchen mg/Röhrchen mg/Röhrchen

6 0,195 -1,29 0,836 -1,18 0,857 -1,14 0,307 -1,37

31 0,190 -1,52 0,577 -3,92 BE 0,958 -0,10 0,219 -3,84 FE

73 0,230 0,27 0,960 0,12 0,980 0,13 0,390 0,96

96 0,443 9,78 BE 0,937 -0,12 0,957 -0,11 0,369 0,37

111 0,245 0,94 0,908 -0,42 0,955 -0,13 0,346 -0,27

114 0,190 -1,52 1,000 0,55 1,010 0,44 0,300 -1,57

138 0,260 1,61 0,970 0,23 0,990 0,23 0,400 1,24

223 0,258 1,52 1,027 0,83 1,033 0,68 0,378 0,63

– – – – – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bewertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Mittelwert 0,224 0,948 0,967 0,356

Vergleich-Stdabw. 0,032 0,063 0,053 0,040

Rel.Vergleich-Stdabw. 14,21 % 6,65 % 5,43 % 11,12 %

Referenzwert 0,257 0,968 0,990 0,374

Soll-Stdabw. 0,022 0,095 0,097 0,036

Rel.Soll-Stdabw. 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,179 0,759 0,774 0,285

ob. Toleranzgr. 0,269 1,138 1,161 0,427

Anzahl B-Ausreißer 1 1

Anzahl E-Ausreißer 1 1 1

Anzahl F-Ausreißer 1

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

8 8 8 8

Anzahl teilnehmender Labore, nach 

der Eliminierung der Ausreißer A-D 

und F (ohne Labore, die keine 

Messwerte, sondern nur einen 

Status angegeben haben)

7 7 8 7
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Lösemittel TYP B 2016 Probe 2

o-Xylol Z-Score n-Heptan Z-Score n-Octan Z-Score Ethylbenzol Z-Score

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw. Labormittelwert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw. Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelwert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5

L: abw. Labormittelwert Grubbs für 2
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Lösemittel TYP B 2016 Probe 3

Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

n-Hexan Z-Score n-Octan Z-Score n-Propylacetat Z-Score

Einheit mg/Röhrchen mg/Röhrchen mg/Röhrchen

6 1,566 -0,97 1,029 -0,72 0,475 -1,15

31 1,692 -0,24 1,052 -0,51 0,562 0,47

73 1,620 -0,65 1,120 0,10 0,660 2,30 E

96 1,709 -0,14 1,095 -0,12 0,468 -1,28

111 1,650 -0,48 1,084 -0,22 0,520 -0,31

114 2,510 4,48 BE 1,740 5,70 BE 0,320 -4,04 FE

138 2,050 1,83 1,210 0,92 0,550 0,25

223 1,846 0,65 1,169 0,55 0,522 -0,27

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bewertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Mittelwert 1,733 1,108 0,537

Vergleich-Stdabw. 0,165 0,064 0,065

Rel.Vergleich-Stdabw. 9,51 % 5,75 % 12,04 %

Referenzwert 1,780 1,150 0,573

Soll-Stdabw. 0,173 0,111 0,054

Rel.Soll-Stdabw. 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 1,387 0,887 0,429

ob. Toleranzgr. 2,080 1,330 0,644

Anzahl B-Ausreißer 1 1

Anzahl E-Ausreißer 1 1 2

Anzahl F-Ausreißer 1

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

8 8 8

Anzahl teilnehmender Labore, nach 

der Eliminierung der Ausreißer A-D 

und F (ohne Labore, die keine 

Messwerte, sondern nur einen 

Status angegeben haben)

7 7 7
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Lösemittel TYP B 2016 Probe 3

n-Hexan Z-Score n-Octan Z-Score n-Propylacetat Z-Score

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw. Labormittelwert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw. Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelwert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5

L: abw. Labormittelwert Grubbs für 2
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

o-Xylol

1

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

0,204 mg/Röhrchen

0,029 mg/Röhrchen

14,12%

0,227 mg/Röhrchen

0,163 - 0,245 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

1
1
4

3
1 6

7
3

1
1
1

2
2
3

1
3
8

9
6

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

0,280

0,270

0,260

0,250

0,240

0,230

0,220

0,210

0,200

0,190

0,180

0,170

0,160

0,150

0,140

0,130

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E

0
,3
9
9

Seite      826.04.2016



Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

Toluol

1

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

8

0,874 mg/Röhrchen

0,058 mg/Röhrchen

6,62%

0,916 mg/Röhrchen

0,699 - 1,049 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

3
1 6

7
3

1
1
1

1
1
4

2
2
3

9
6

1
3
8

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750

0,700

0,650

0,600

0,550

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

Ethylbenzol

1

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

8

0,321 mg/Röhrchen

0,035 mg/Röhrchen

11,02%

0,331 mg/Röhrchen

0,257 - 0,385 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

1
1
4 6

3
1

1
1
1

2
2
3

9
6

7
3

1
3
8

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

0,440

0,420

0,400

0,380

0,360

0,340

0,320

0,300

0,280

0,260

0,240

0,220

0,200

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
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Lösemittel TYP B 2016

Übersicht Z-Score

1Probe:

Z-Score
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

o-Xylol Toluol Ethylbenzol

L
ab
o
r

6

31

73

96

111

114

138

223

2,25

9,56
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

o-Xylol

2

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

0,224 mg/Röhrchen

0,032 mg/Röhrchen

14,21%

0,257 mg/Röhrchen

0,179 - 0,269 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

1
1
4

3
1 6

7
3

1
1
1

2
2
3

1
3
8

9
6

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

0,310

0,300

0,290

0,280

0,270

0,260

0,250

0,240

0,230

0,220

0,210

0,200

0,190

0,180

0,170

0,160

0,150

0,140

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

0
,4
4
3
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

n-Heptan

2

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

0,948 mg/Röhrchen

0,063 mg/Röhrchen

6,65%

0,968 mg/Röhrchen

0,759 - 1,138 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

3
1 6

1
1
1

9
6

7
3

1
3
8

1
1
4

2
2
3

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750

0,700

0,650

0,600

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

BE
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

n-Octan

2

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

8

0,967 mg/Röhrchen

0,053 mg/Röhrchen

5,43%

0,990 mg/Röhrchen

0,774 - 1,161 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

6

1
1
1

9
6

3
1

7
3

1
3
8

1
1
4

2
2
3

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750

0,700

0,650

0,600

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

Ethylbenzol

2

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

0,356 mg/Röhrchen

0,040 mg/Röhrchen

11,12%

0,374 mg/Röhrchen

0,285 - 0,427 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

3
1

1
1
4 6

1
1
1

9
6

2
2
3

7
3

1
3
8

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

0,480

0,460

0,440

0,420

0,400

0,380

0,360

0,340

0,320

0,300

0,280

0,260

0,240

0,220

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

FE
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Lösemittel TYP B 2016

Übersicht Z-Score

2Probe:

Z-Score
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

o-Xylol n-Heptan n-Octan Ethylbenzol

L
ab
o
r

6

31

73

96

111

114

138

223

9,78

-3,92 -3,84
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

1,733 mg/Röhrchen

0,165 mg/Röhrchen

9,51%

Labor

6

7
3

1
1
1

3
1

9
6

2
2
3

1
3
8

1
1
4

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

1,900

1,800

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

2
,5
1
0
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

n-Octan

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

1,108 mg/Röhrchen

0,064 mg/Röhrchen

5,75%

1,150 mg/Röhrchen

Labor

6

3
1

1
1
1

9
6

7
3

2
2
3

1
3
8

1
1
4

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

1,550

1,500

1,450

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750

0,700

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

1
,7
4
0
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Lösemittel TYP B 2016

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal Mittelwert

Probe

Methode

Rel.Soll-STD

Anzahl Labore:

Vgl.-Stdabw.

Ref.wert

Rel.Vergleich-STD

Toleranzbereich:

n-Propylacetat

3

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

7

0,537 mg/Röhrchen

0,065 mg/Röhrchen

12,04%

0,573 mg/Röhrchen

0,429 - 0,644 mg/Röhrchen (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

1
1
4

9
6 6

1
1
1

2
2
3

1
3
8

3
1

7
3

m
g
/R
ö
h
rc
h
e
n

0,740

0,720

0,700

0,680

0,660

0,640

0,620

0,600

0,580

0,560

0,540

0,520

0,500

0,480

0,460

0,440

0,420

0,400

0,380

0,360

0,340

Ref.wert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E

0
,3
2
0
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Lösemittel TYP B 2016

Übersicht Z-Score

3Probe:

Z-Score
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

n-Hexan n-Octan n-Propylacetat

L
ab
o
r

6

31

73

96

111

114

138

223

2,30

4,48 5,70

-4,04
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Ringversuch Lösemittel TYP B 2016

Fragen und Antworten

Teilnehmer Analysenmethode Desorptionslösung Desorptionsvolumen Trägergas Injektion

6 IFA-Arbeitsmappe Schwefelkohlenstoff 10 mL Helium splitless

31 IFA-Arbeitsmappe Dichlormethan: Schwefelkohlenstoff: Methanol 60:35:5 10 mL Helium split

73 keine Bestimmte, Desorptionsmittel müsste für alle geeignet sein Schwefelkohlenstoff + ISTD (n-Nonan  ca.1.5 mg/ml) ca. 2ml Helium split

96 Hausmethode Schwefelkohlenstoff 3ml Helium 1µl

111 IFA 7732, 7733, 7322 ternäres Gemisch 2 ml Helium split

114 LAB REF 27 CS2 5ml he spiltless

138 BGIA- Verfahren 7732, 7733, 7322 ternäres Gemisch CH2Cl2, CS2, CH3OH 2 ml AS 7 5 ml KS Stickstoff Split

223 DIN CEN/TS 13649 (3/2015) Schwefelkohlenstoff 4 ml Stickstoff splitless

Teilnehmer Trennsäule Detektor Auswertung Wiederfindungsraten Datum der Analyse

6 OPTIMA-delta-3, DB-624 FID interner Standard ja 26.02.2016

31 60m RTX-5 und 60m HP Innowax FID interner Standard ja 29.02.2016

73 DB-5 MS / 60m FID interner Standard Nein 07.03.2016

96 DB1 30m; 0,32 mm; 3µm FID interner Standard Kalibrierung mit Aktivkohle (Standard wurde wie Probe behandelt) 21-23.3.2016

111 RTX 5 MS interner Standard ja 02./03.03.16

114 Elite5MS 60m 0.25mm 1µm FID and MS external standart no 04/03/16

138 2 Säulen unterschiedlicher Polarität FID beides ja bis zum 30.03.2016

223 Petrocol DH 50.2, 50 m x 0,2 mm, 0,5 µm Filmdicke FID interner Standard ja 16.03.2016
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