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Aldehyde 2019 Probe 1

Zusammenfassung der Labormessergebnisse
Probe 1

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp Propionaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³

9 0,64 0,68 0,220 1,23 0,41 2,24 E

10 0,60 -0,04 0,198 0,11 0,29 -1,43

11 0,58 -0,32 0,190 -0,30 0,33 -0,15

17 0,62 0,28 0,210 0,72 0,35 0,60

22 0,59 -0,16 0,190 -0,30 0,34 0,15

29 0,59 -0,19 0,196 0,01 0,35 0,33

30 0,64 0,71 0,200 0,21 0,35 0,42

46 0,58 -0,34 0,184 -0,60 0,32 -0,41

52 0,61 0,23 0,211 0,77 0,39 1,51

55 0,59 -0,17 0,194 -0,10 0,32 -0,54

56 0,60 0,01 0,190 -0,30 0,33 -0,15

58 0,58 -0,24 0,193 -0,15 0,33 -0,15

60 0,51 -1,51 0,189 -0,35 0,33 -0,09

62 0,40 -3,26 BE 0,165 -1,58 0,27 -2,00 E

67 0,55 -0,89 0,178 -0,91 0,32 -0,57

68 0,194 -0,10

69 0,56 -0,73 0,216 1,03 0,32 -0,39

78 0,45 -2,49 BE 0,160 -1,83 0,27 -1,94

81 0,41 -3,23 BE 0,191 -0,25 0,18 -4,72 BE

83 0,55 -0,83 0,182 -0,71 0,31 -0,75

94 0,59 -0,14 0,192 -0,20 0,32 -0,48

98 0,65 0,78 0,205 0,48 0,38 1,44

100 0,58 -0,36 0,178 -0,90 0,29 -1,30

114 0,59 -0,14 0,191 -0,25 0,33 -0,21

126 0,58 -0,26 0,186 -0,50

135 0,57 -0,54 0,195 -0,05 0,32 -0,51

151 0,63 0,48 0,208 0,62 0,32 -0,36
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Aldehyde 2019 Probe 1

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp Propionaldehyd Z-Score Ausreißertyp

167 0,62 0,38 0,206 0,54 0,37 1,04

186 0,62 0,41 0,202 0,31 0,35 0,60

190 0,61 0,18 0,280 4,29 BE 0,35 0,45

192 0,64 0,73 0,207 0,57 0,37 1,04

195 1,18 9,64 BE 0,434 12,15 BE 0,71 11,29 BE

198 0,57 -0,56 0,192 -0,20 0,33 -0,24

199 0,59 -0,09 0,171 -1,27 0,23 -3,25 BE

201 0,62 0,34 0,202 0,31 0,35 0,45

206 0,62 0,34 0,190 -0,30 0,35 0,45

207 0,60 -0,01 0,195 -0,05 0,32 -0,33

208 0,67 1,16 0,211 0,77 0,37 1,16

216 0,59 -0,22 0,197 0,06 0,36 0,72

228 0,66 1,01 0,233 1,89 0,36 0,89

256 0,59 -0,07 0,193 -0,15 0,34 0,00

258 0,60 -0,04 0,188 -0,40 0,31 -0,69

290 0,68 1,34 0,230 1,74 0,35 0,45

292 0,200 0,21

511 0,53 -1,18 0,199 0,16 0,29 -1,25

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

43 45 42

Mittelw ert 0,60 0,196 0,34

Vergleich-Stdabw . 0,04 0,015 0,03

Rel. Vergleich-Stdabw . 6,10 % 7,49 % 9,17 %

Referenzw ert 0,58 0,177 0,33

Soll-Stdabw . 0,06 0,020 0,03

Rel. Soll-Stdabw . 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,48 0,157 0,27

ob. Toleranzgr. 0,72 0,235 0,40
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Aldehyde 2019 Probe 1

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp Propionaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Anzahl B-Ausreißer 4 2 3

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

39 43 39

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5
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Aldehyde 2019 Probe 2

Zusammenfassung der Labormessergebnisse
Probe 2

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Butyraldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³

9 0,42 0,87 1,07 3,34 BE 0,040 -0,14

10 0,37 -0,48 0,82 0,29 0,041 0,11

11 0,39 0,09 0,85 0,60 0,040 -0,14

17 0,41 0,71 0,91 1,31 0,046 1,34

22 0,38 -0,17 0,81 0,10 0,040 -0,14

29 0,37 -0,43 0,038 -0,51

30 0,43 1,13 0,86 0,69 0,042 0,35

46 0,38 -0,10 0,82 0,17 0,038 -0,58

52 0,40 0,35 0,86 0,72 0,045 1,21

55 0,37 -0,50 0,75 -0,61 0,039 -0,39

56 0,39 0,09 0,76 -0,52 0,040 -0,14

58 0,38 -0,06 0,80 0,03 0,040 -0,14

60 0,37 -0,35 0,82 0,29 0,039 -0,31

62 0,28 -2,68 BE 0,69 -1,44 0,037 -0,88

67 0,36 -0,79 0,036 -1,13

68 0,037 -0,88

69 0,38 -0,25 0,047 1,58

78 0,20 -4,83 BE 0,34 -5,76 BE 0,020 -5,07 BE

81 0,24 -3,79 BE 0,30 -6,20 BE 0,045 1,09

83 0,35 -0,94 0,74 -0,76 0,039 -0,39

94 0,38 -0,17 0,74 -0,73 0,039 -0,39

98 0,43 1,01 0,92 1,43 0,044 0,77

100 0,37 -0,30 0,72 -1,02 0,037 -0,90

114 0,38 -0,25 0,83 0,35 0,039 -0,39

126 0,38 -0,30 0,035 -1,37

135 0,36 -0,56 0,79 -0,10 0,040 -0,14

151 0,40 0,32 0,73 -0,91 0,043 0,60
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Aldehyde 2019 Probe 2

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Butyraldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp

167 0,41 0,50 0,86 0,75 0,043 0,55

186 0,39 0,14 0,80 0,03 0,039 -0,39

190 0,39 0,09 0,81 0,10 0,057 4,05 BE

192 0,40 0,27 0,82 0,28 0,040 -0,14

195 0,52 3,48 BE 0,057 4,15 BE

198 0,36 -0,66 0,77 -0,45 0,040 -0,14

199 0,41 0,63 0,64 -2,04 E 0,039 -0,39

201 0,41 0,48 0,87 0,88 0,041 0,13

206 0,32 -1,72 0,71 -1,15 0,030 -2,61 E

207 0,39 0,12 0,78 -0,23 0,042 0,35

208 0,42 0,81 0,85 0,63 0,044 0,85

216 0,36 -0,61 0,77 -0,38 0,039 -0,39

228 0,41 0,48 0,87 0,85 0,046 1,34

256 0,39 0,06 0,93 1,54 0,041 0,11

258 0,37 -0,32 0,74 -0,71 0,037 -0,88

290 0,46 1,90 0,85 0,60 0,050 2,32 E

292 0,040 -0,14

511 0,34 -1,10 0,76 -0,56 0,046 1,34

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

43 38 45

Mittelw ert 0,39 0,80 0,041

Vergleich-Stdabw . 0,03 0,07 0,004

Rel. Vergleich-Stdabw . 6,76 % 8,25 % 9,00 %

Referenzw ert 0,38 0,84 0,036

Soll-Stdabw . 0,04 0,08 0,004

Rel. Soll-Stdabw . 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,31 0,64 0,032

ob. Toleranzgr. 0,46 0,96 0,049
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Aldehyde 2019 Probe 2

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Butyraldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Anzahl B-Ausreißer 4 3 3

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

39 35 42

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5
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Aldehyde 2019 Probe 2

Labor Propionaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Einheit mg/m³

9 0,72 3,47 BE

10 0,45 -1,58

11 0,56 0,48

17 0,59 1,08

22 0,55 0,29

29 0,54 0,12

30 0,54 0,16

46 0,53 -0,06

52 0,57 0,75

55 0,49 -0,89

56 0,52 -0,27

58 0,54 0,12

60 0,55 0,35

62 0,47 -1,30

67 0,50 -0,59

69 0,54 0,10

78 0,20 -6,26 BE

81 0,30 -4,31 BE

83 0,50 -0,63

94 0,51 -0,38

98 0,63 1,76

100 0,48 -1,04

114 0,52 -0,27

135 0,51 -0,40

151 0,51 -0,40

167 0,60 1,21

186 0,56 0,38

190 0,55 0,29

192 0,56 0,38

195 0,76 4,28 BE

198 0,52 -0,22
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Aldehyde 2019 Probe 2

Labor Propionaldehyd Z-Score Ausreißertyp

199 0,39 -2,76 BE

201 0,57 0,70

206 0,46 -1,39

207 0,53 -0,05

208 0,58 0,89

216 0,54 0,10

228 0,56 0,57

256 0,55 0,20

258 0,50 -0,63

290 0,60 1,22

511 0,48 -1,04

– – – –

Methode ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

42

Mittelw ert 0,53

Vergleich-Stdabw . 0,04

Rel. Vergleich-Stdabw . 7,67 %

Referenzw ert 0,54

Soll-Stdabw . 0,05

Rel. Soll-Stdabw . 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,43

ob. Toleranzgr. 0,64

Anzahl B-Ausreißer 5

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

37
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Aldehyde 2019 Probe 3

Zusammenfassung der Labormessergebnisse
Probe 3

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Butyraldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³

9 0,93 1,53 0,60 3,63 BE 0,100 1,68

10 0,76 -0,57 0,44 0,07 0,084 -0,19

11 0,82 0,16 0,46 0,45 0,083 -0,31

17 0,88 0,93 0,51 1,57 0,094 0,98

22 0,82 0,16 0,45 0,23 0,080 -0,66

29 0,79 -0,20 0,082 -0,41

30 0,90 1,17 0,49 1,16 0,087 0,16

46 0,82 0,20 0,45 0,32 0,083 -0,32

52 0,84 0,43 0,47 0,74 0,092 0,80

55 0,81 0,04 0,43 -0,18 0,085 -0,07

56 0,85 0,53 0,44 0,00 0,090 0,51

58 0,83 0,31 0,45 0,23 0,086 0,04

60 0,65 -1,89 0,45 0,32 0,083 -0,32

62 0,61 -2,39 E 0,39 -1,25 0,078 -0,89

67 0,75 -0,71 0,076 -1,12

68 0,082 -0,42

69 0,78 -0,30 0,096 1,21

78 0,62 -2,32 E 0,34 -2,27 E 0,070 -1,83

81 0,60 -2,55 E 0,16 -6,32 BE 0,089 0,39

83 0,75 -0,68 0,41 -0,73 0,079 -0,77

94 0,82 0,16 0,41 -0,66 0,082 -0,42

98 0,90 1,17 0,50 1,41 0,092 0,77

100 0,80 -0,11 0,39 -1,15 0,078 -0,91

114 0,84 0,45 0,48 0,84 0,085 -0,07

126 0,80 -0,10 0,074 -1,36

135 0,79 -0,20 0,44 0,07 0,084 -0,19

151 0,85 0,58 0,40 -0,82 0,091 0,63
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Aldehyde 2019 Probe 3

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Butyraldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp

167 0,83 0,33 0,46 0,46 0,087 0,11

186 0,84 0,46 0,44 0,09 0,083 -0,31

190 0,83 0,29 0,46 0,45 0,120 4,01 BE

192 0,84 0,45 0,45 0,20 0,085 -0,07

195 0,82 0,14 0,090 0,49

198 0,80 -0,10 0,44 -0,02 0,086 0,04

199 0,89 1,02 0,36 -1,84 0,081 -0,54

201 0,88 0,84 0,46 0,54 0,089 0,44

206 0,67 -1,70 0,36 -1,82 0,060 -2,99 BE

207 0,83 0,24 0,43 -0,14 0,086 0,04

208 0,90 1,20 0,48 0,91 0,090 0,51

216 0,78 -0,37 0,43 -0,12 0,083 -0,31

228 0,87 0,83 0,49 1,09 0,098 1,44

256 0,82 0,22 0,51 1,52 0,084 -0,19

258 0,76 -0,58 0,39 -1,23 0,076 -1,12

290 0,94 1,65 0,45 0,23 0,100 1,68

292 0,090 0,51

511 0,75 -0,74 0,41 -0,64 0,089 0,39

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

43 38 45

Mittelw ert 0,81 0,44 0,086

Vergleich-Stdabw . 0,08 0,04 0,007

Rel. Vergleich-Stdabw . 9,89 % 9,42 % 7,74 %

Referenzw ert 0,82 0,45 0,082

Soll-Stdabw . 0,08 0,04 0,009

Rel. Soll-Stdabw . 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,65 0,35 0,069

ob. Toleranzgr. 0,97 0,53 0,103
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Aldehyde 2019 Probe 3

Labor Acetaldehyd Z-Score Ausreißertyp Butyraldehyd Z-Score Ausreißertyp Formaldehyd Z-Score Ausreißertyp

Anzahl B-Ausreißer 2 2

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

43 36 43

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

1

Acetaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

43

0,60 mg/m³

0,04 mg/m³

6,10%

0,58 mg/m³

0,48 - 0,72 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

6
2

8
1

7
8

6
0

5
1
1

6
7

8
3

6
9

1
9
8

1
3
5

1
0
0

4
6

1
1

1
2
6

5
8

2
1
6

2
9

5
5

2
2

1
1
4

9
4

1
9
9

2
5
6

1
0

2
5
8

2
0
7

5
6

1
9
0

5
2

1
7

2
0
1

2
0
6

1
6
7

1
8
6

1
5
1 9

3
0

1
9
2

9
8

2
2
8

2
0
8

2
9
0

1
9
5

m
g
/m

³

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

Mittelwert

Referenzwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

BE BE

BE

1
,1
8

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

1

Formaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

45

0,196 mg/m³

0,015 mg/m³

7,49%

0,177 mg/m³

0,157 - 0,235 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

7
8

6
2

1
9
9

6
7

1
0
0

8
3

4
6

1
2
6

2
5
8

6
0

1
1

2
0
6

2
2

5
6

1
1
4

8
1

1
9
8

9
4

2
5
6

5
8

5
5

6
8

1
3
5

2
0
7

2
9

2
1
6

1
0

5
1
1

2
9
2

3
0

1
8
6

2
0
1

9
8

1
6
7

1
9
2

1
5
1

1
7

2
0
8

5
2

6
9 9

2
9
0

2
2
8

1
9
0

1
9
5

m
g
/m

³

0,28

0,26

0,24

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

Mittelwert

Referenzwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

0
,2
8

0
,4
3

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

1

Propionaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

42

0,34 mg/m³

0,03 mg/m³

9,17%

0,33 mg/m³

0,27 - 0,40 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

8
1

1
9
9

6
2

7
8

1
0

1
0
0

5
1
1

8
3

2
5
8

6
7

5
5

1
3
5

9
4

4
6

6
9

1
5
1

2
0
7

1
9
8

1
1
4

1
1

5
6

5
8

6
0

2
5
6

2
2

2
9

3
0

1
9
0

2
0
1

2
0
6

2
9
0

1
7

1
8
6

2
1
6

2
2
8

1
6
7

1
9
2

2
0
8

9
8

5
2 9

1
9
5

m
g
/m

³

0,475

0,450

0,425

0,400

0,375

0,350

0,325

0,300

0,275

0,250

0,225

0,200

Mittelwert

Referenzwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

BE

E

E

0
,1
8

0
,7
1

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Z-Scores

1Probe:

Z-Score

-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

Acetaldehyd Formaldehyd Propionaldehyd

L
a
b
o
r

9
10
11
17
22
29
30
46
52
55
56
58
60
62
67
68
69
78
81
83
94
98

100
114
126
135
151
167
186
190
192
195
198
199
201
206
207
208
216
228
256
258
290
292
511

2,24

9,64

4,29

12,15 11,29

-2,49

-2,00-3,26

-3,23 -4,72

-3,25
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

2

Acetaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

43

0,39 mg/m³

0,03 mg/m³

6,76%

0,38 mg/m³

0,31 - 0,46 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

7
8

8
1

6
2

2
0
6

5
1
1

8
3

6
7

1
9
8

2
1
6

1
3
5

5
5

1
0

2
9

6
0

2
5
8

1
0
0

1
2
6

1
1
4

6
9

2
2

9
4

4
6

5
8

2
5
6

1
1

1
9
0

5
6

2
0
7

1
8
6

1
9
2

1
5
1

5
2

2
0
1

2
2
8

1
6
7

1
9
9

1
7

2
0
8 9

9
8

3
0

2
9
0

1
9
5

m
g
/m

³

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

Mittelwert

Referenzwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

BE

BE

BE

0
,2
0

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

2

Butyraldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

38

0,80 mg/m³

0,07 mg/m³

8,25%

0,84 mg/m³

0,64 - 0,96 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

8
1

7
8

1
9
9

6
2

2
0
6

1
0
0

1
5
1

8
3

9
4

2
5
8

5
5

5
1
1

5
6

1
9
8

2
1
6

2
0
7

1
3
5

1
8
6

5
8

1
9
0

2
2

4
6

1
9
2

1
0

6
0

1
1
4

1
1

2
9
0

2
0
8

3
0

5
2

1
6
7

2
2
8

2
0
1

1
7

9
8

2
5
6 9

m
g
/m

³

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Referenzwert

Mittelwert

Toleranzgrenze

ToleranzgrenzeE

BE

0
,3
0

0
,3
4

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

2

Formaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

45

0,041 mg/m³

0,004 mg/m³

9,00%

0,036 mg/m³

0,032 - 0,049 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

7
8

2
0
6

1
2
6

6
7

1
0
0

2
5
8

6
2

6
8

4
6

2
9

1
1
4

1
8
6

1
9
9

2
1
6

5
5

8
3

9
4

6
0

1
1

1
3
5

1
9
2

1
9
8

2
2

2
9
2

5
6

5
8 9

1
0

2
5
6

2
0
1

2
0
7

3
0

1
6
7

1
5
1

9
8

2
0
8

8
1

5
2

1
7

2
2
8

5
1
1

6
9

2
9
0

1
9
0

1
9
5

m
g
/m

³

0,060

0,055

0,050

0,045

0,040

0,035

0,030

0,025

0,020

Mittelwert

Referenzwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E

E

0
,0
2
0

0
,0
5
7

0
,0
5
7

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

2

Propionaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

42

0,53 mg/m³

0,04 mg/m³

7,67%

0,54 mg/m³

0,43 - 0,64 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

7
8

8
1

1
9
9

1
0

2
0
6

6
2

5
1
1

1
0
0

5
5

2
5
8

8
3

6
7

1
3
5

1
5
1

9
4

1
1
4

5
6

1
9
8

4
6

2
0
7

2
1
6

6
9

2
9

5
8

3
0

2
5
6

1
9
0

2
2

6
0

1
8
6

1
9
2

1
1

2
2
8

2
0
1

5
2

2
0
8

1
7

1
6
7

2
9
0

9
8 9

1
9
5

m
g
/m

³

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

Referenzwert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

BE

BE

0
,2
0

0
,3
0

0
,7
6

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Z-Scores

2Probe:

Z-Score

-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

Acetaldehyd Butyraldehyd Formaldehyd Propionaldehyd

L
a
b
o
r

9
10
11
17
22
29
30
46
52
55
56
58
60
62
67
68
69
78
81
83
94
98

100
114
126
135
151
167
186
190
192
195
198
199
201
206
207
208
216
228
256
258
290
292
511

2,32

3,48

3,34

4,05

4,15

3,47

4,28

-2,68

-2,04

-2,61

-2,76

-4,83
-3,79

-5,76
-6,20

-5,07 -6,26
-4,31
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

3

Acetaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

43

0,81 mg/m³

0,08 mg/m³

9,89%

0,82 mg/m³

0,65 - 0,97 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

8
1

6
2

7
8

6
0

2
0
6

5
1
1

6
7

8
3

2
5
8

1
0

2
1
6

6
9

1
3
5

2
9

1
0
0

1
2
6

1
9
8

5
5

1
9
5

1
1

2
2

9
4

4
6

2
5
6

2
0
7

1
9
0

5
8

1
6
7

5
2

1
1
4

1
9
2

1
8
6

5
6

1
5
1

2
2
8

2
0
1

1
7

1
9
9

3
0

9
8

2
0
8 9

2
9
0

m
g
/m

³

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Referenzwert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E
E E

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

3

Butyraldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

38

0,44 mg/m³

0,04 mg/m³

9,42%

0,45 mg/m³

0,35 - 0,53 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

8
1

7
8

1
9
9

2
0
6

6
2

2
5
8

1
0
0

1
5
1

8
3

9
4

5
1
1

5
5

2
0
7

2
1
6

1
9
8

5
6

1
0

1
3
5

1
8
6

1
9
2

2
2

2
9
0

5
8

4
6

6
0

1
1

1
9
0

1
6
7

2
0
1

5
2

1
1
4

2
0
8

2
2
8

3
0

9
8

2
5
6

1
7 9

m
g
/m

³

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

Referenzwert

Mittelwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
E

BE

0
,1
6

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Einzeldarstellung Mittelwerte

Probe: Mittelwert:

Merkmal:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung + Ausreißer:

Vergleich-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

3

Formaldehyd

ISO 5725-2

10,00% (Limited)

45

0,086 mg/m³

0,007 mg/m³

7,74%

0,082 mg/m³

0,069 - 0,103 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

2
0
6

7
8

1
2
6

2
5
8

6
7

1
0
0

6
2

8
3

2
2

1
9
9

6
8

9
4

2
9

4
6

6
0

1
1

1
8
6

2
1
6

1
0

1
3
5

2
5
6

1
1
4

1
9
2

5
5

1
9
8

2
0
7

5
8

1
6
7

3
0

5
1
1

8
1

2
0
1

1
9
5

2
0
8

2
9
2

5
6

1
5
1

9
8

5
2

1
7

6
9

2
2
8

2
9
0 9

1
9
0

m
g
/m

³

0,12

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

Mittelwert

Referenzwert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

BE

0
,1
2
0

Supelco LpDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2019

Z-Scores

3Probe:

Z-Score

-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

Acetaldehyd Butyraldehyd Formaldehyd

L
a
b
o
r

9
10
11
17
22
29
30
46
52
55
56
58
60
62
67
68
69
78
81
83
94
98

100
114
126
135
151
167
186
190
192
195
198
199
201
206
207
208
216
228
256
258
290
292
511

3,63

4,01

-2,55

-2,39

-2,32 -2,27

-2,99

-6,32
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Aldehyde 2019

Fragen und Antworten

Teilnehmer Analysenmethode Beginn Aufarbeitung

9 14.11.2019

10 LC/DAD 19/11/2019

11 ISO 16000-3 12/11/2019

17 19.11.2019

22 12.11.2019

29 13.11.19

30 ISO 16000-3 13/11/2019

46 13.11.19

52 13.11.2019

55 12/11/2019

56

58

60 13/11/2019

62 12/11/2019

67 I started on the 12th of november 2019

68 interne Arbeitsanw eisung 18.11.19

69 18/11/2019

78 IFA 6045 12.11.2019

83 12/11/19

94 15.11.2019

98 12.11.2019

100 11/19/2019

114 5/12/19

126 14.11.2019

135 11.11.2019

151 ISO 16000-3 14/11/2019

167 12.11.2019

186 13/11/2019

190 13.11.19

Seite 26
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Aldehyde 2019

Teilnehmer Analysenmethode Beginn Aufarbeitung

192 ISO16000-3 2019/11/15

195

201

12/11

Teilnehmer Lagerzeit nach Aufarbeitung

10

11

22



Aldehyde 2019

Teilnehmer Lagerzeit nach Aufarbeitung

67

68

1H

100

114 0

0

as 

201

-



Aldehyde 2019

Teilnehmer

9 26.11.2019 (Pumpenproblem) Acetonitril 2

10 19/11/2019 acetonitrile 2

11 12/11/2019 5 ML

17 27.11, 02. - 04.12.2019 Acetonitril 5mL

22 12.11.2019

10

2

100

114 2



Aldehyde 2019

Teilnehmer

199 19.11.2019 Acetonitril 3mL

201 28.11.2019 Acetonitril 1 mL

206 13.11.2019 Acetonitril 1 ml

207 20.11.2019

21/11

Teilnehmer HPLC-Anlage

10

11

22



Aldehyde 2019

Teilnehmer HPLC-Anlage

69

78

83 La Chrom Elite

94

98

100

114

201

---

Teilnehmer Gekühlter  Autosampler



Aldehyde 2019

Teilnehmer Gekühlter  Autosampler

9

10

11

22

No

No

100

114 No



Aldehyde 2019

Teilnehmer Gekühlter  Autosampler

199 nein

201

-

No

---

Teilnehmer Trennsäule

10

11

22



Aldehyde 2019

Teilnehmer Trennsäule

69

78 Pronto SIL125-5 C18 ace-EPS

83

100

114

201

---

Teilnehmer Laufmittel



Aldehyde 2019

Teilnehmer Laufmittel

10

11

22

ater

ater

100

114 ater



Aldehyde 2019

Teilnehmer Laufmittel

201

---

Teilnehmer Flussrate HPLC Messwellenlänge Säulentemperatur

10

11

22

1 412



Aldehyde 2019

Teilnehmer Flussrate HPLC Messwellenlänge Säulentemperatur

78 1 365 nm

83 1.2 40

94 1 ml/min 360 nm

98 1,2 365 nm

100 0.8ml/min

114 1 360

126 0,5 ml/min 365 nm

135 2,25 ml/min 365 nm

151 0.5 360 50C

186 1.5 360 nm

190 1,5 30

192 1.2mL 360nm 40degC

195 1.8 365 nm

198 1,0 360 nm

199 0,8mL/min 370nm

201 1,3 ml/min 360/390 nm

206 0,3 ml/Min 365 25

207 1,5 360 40

208 0,42 ml/min 360 nm

216 1.0 ml/min 365 nm Column Temperature at 25C

228 1,5 ml/min 365 nm

256 2.3 ml/min, ab 9.1 Minuten 2 ml/min 360 nm

258 0.8 ml/min 367 nm

290 --- --- ---

292 1.5 mL/min 365 nm 38oC

511 0.50 ml/min 360 nm

Teilnehmer Kalibrierstandard

9

10



Aldehyde 2019

Teilnehmer Kalibrierstandard

11

22

100

114

201



Aldehyde 2019

Teilnehmer Kalibrierstandard

206

207 Einzelstandards Supelco

208

---

Teilnehmer Wiederfindungsraten

10

11 -

22

No

No

No



Aldehyde 2019

Teilnehmer Wiederfindungsraten

83 no

94 nein

98

100 no

114

126 nein

135 nein

151

186

190 nein

192

195 no

198

199

201

206 nein

207 -

208

216 no

228 nein

256 ischen 90 - 110 %

258

290

292 no, recovery is very high

511 no

Seite 40
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